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Vec: IMamie ky proti vyhodno eniu ponuk podl a § 170 ods. 3 pfsm f) zakona c. 343/20 5 Z. z. o vereinom

obs aravanf a o zmene a doplnem niektorych zakonov   platnom znenf (dalej len „ZVO )

1. Navrhovatel':

Obchodne meno:

so sidlom:

zastupeny:

ICO:

zapfsany:

Siemens Healthcare s.r.o.

Lamacska cesta 3/A, 841 0  Bratislava

Ing. Vladimir Solfk, vykonny riaditel  a konatel 

Ing. Martin Petruf, financny riaditel a konatel 

48 146 676
v Obchodnom registri Okresneho sudu Bratislava I, oddiel: Sro, vlozka c.

103968/B

2. Kontrolova y-verejny obsta avatel':

Nazov: Univerzitna nemocnica Bratislava

Si'dlo: Pazitkova 4, 821 01 Bratislava

ICO: 31813861
(d'alej aj „kontrolovany )

Z dovodu, ze ako navrhovatel' mame za to, ze v priebehu verejnej sut'aze doslo k zavaznym poruseniam

ZVO v postupe kontrolovaneho, podava   zmysle § 170 ods. 1 pis. a) ZVO v spojeni s § 170 ods. 3 pfsm f)

ZVO tieto namietky:

3. Oznacenie verejneho obstaravania,  roti ktoremu namietky smeruju:
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Verejna sut'az, vyhlasena verejnym obsLaravatel'orn - Umverzitnou nernocmcou Bratislava, zverejnenfm

oznamema o vyhlaseni verejneho obstaravama v Uradnom vestm ku Europskej unie pod zn 2018/S 159-

364060 z 21 08 2018 a vo Vestniku veiejneho obstara ama aslo 166/20] 8 z 22 08 2018 pod zn 31804-

MST, realizovanej postupom zadavania nadhmitnej zakazky, prostrednictvom komumkacneho rozhrama

systemu JOSEPHINE, na ptedmet zakazky -   pre zdiavotnfcke zanadema Umveizitne) nemocmce

Bi atisla a

4. Oznacenie skutocnostf, proti ktorym namietky smeruju.

Namietky smeruju  roti vyhodnotemu ponuk, ktore bolo oznamene navrhovatelbvi dna 17 12 2018

oznamem m o vysledku zo dna 10 12 2018

Namietky napadaju tiez rozhodnutie verejneho obstaravatel'a o vybere uspesneho uchadzaca S&T

Slovakia, s r o, Mlynske  ivy 71, 821 05 Bratislava (d alej len „S&T   alebo „uspesny uchadzac )

uvedeneho v „oznameni o vysledku  zo dha 10 12 2018 a tiez nevylucenie ponuky uchadzaca S&T

z verejnej sut aze

5. Opis rozhodujucith skutocnostf a oznacenie dokazov:

Kontrolovany oznamil vyhlaseme predmetnej verejnej sut aze na predmet zakazky „Dvojrovmny

angiograticky prfstroj  pre zdiavotnfcke zanadema Umverzitnej nemocmce Bratislava v Uradnom

vestm ku Europskej ume pod zn. 2018/S 159-364060 z 21 08 2018 a vo Vestniku verejneho obstaravama

aslo 166/2018 z 22 08 2018 pod zn 1180 -MST

Predmetom zakazky je dvojrovmny angiograticky prfstroj v pocte 2 ks (zostavy) s plnou digitahzaciou

obrazu s vysokym rozlfsenfm obrazu urceny pre vysetrema v oblasti celeho tela pacienta s vybavou

pre vykony mtervencnej neuroradiologie, mtervencnej radiologie aj mtervencnej onkologie s moznost'ou

vzajomneho pohybu C- ramena oproti stolu do stran aj pozdiz tak, aby bolo mozne vysetrit' pacienta v

celej dlzke

Poziadavky stanovene verejnym obstaravatel'om na predmet zakazky su uvedene v cash B Sut'aznych

podkladov - Opis predmetu zakazky Clanok II uvedenej casti B - PODMIE KY A POZIADAVKY

SUVISIACE S DODANIM PREDMETU ZAKAZKY - vyslovne uvadza, ze uchadzac musf pieukazat', ze mm

ponukany predmet zakazky spina poziadavky verejneho obstaravatel'a uvedene v medicfnsko-

technickej specifikacii dvojrovmneho angiografickeho prfstroja, ktora tvorf prflohu casti B Sut aznych

podkladov, predlozenfm vyplnenej prflohy s uvedem m skutocnych hodnot a parametrov a podrobneho

technickeho o isu ponukaneho angiografickeho systemu a mtegrovaneho USG prfstroja s uvedem m

vyrobcu zariadenf, obchodneho nazvu resp typoveho oznacema a udajmi deklarujucimi techmcko-

medicfnske parametre.

Techmcky opis ma byt' v zmysle sut'aznych podkladov vyhotoveny tak, aby uchadzac jednoznacne

preukazal splneme poziadaviek verejneho obstaravatel'a V zmysle pokynu zo sut'aznych podkladov ma

uchadzac kjednotlivym mimmalnym medicmsko-techmckym poziadavkam verejneho obstaravatel'a
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uviest , u danu poziadavku zanademe spina, resp aj sposob plnenia, v pripade poziadaviek vyjadrenych

cfselnymi hodnotami uviest ciselne hodnoty/paiametre

V prilohe c J casti B Sut'aznych podkladov Opis predmetu zakazky sa v zozname pozadovanych

techmcko medicinskych paramelrov okrem mych na zdravotnicky pn'stroj uvadzaju aj nasledovne

poziadavky

v casti Vseobecna charakteristika, casli E Clona, bod 3, at

o Autornaticke synchronne olacanie cion a detektota kvoh zobrazemu v seirovaneho

obiekiu vzdy vemkdlne na obrazovke (u slvorcov ch detektorov sa nevyzaduie)

V casti E Clona, bod 8, cit

o Automaticka volba hrubky filtrov v zavislosti od hrub y obiektu a navolenych paiametrov

(d alej ien ako ..parameter automatickej ada tacie ziarema )

Dommevame sa, ze S&T ako uspesny uchadzac nesplna uvedene pozadovane parame re techmckym

nesem m predlozenym v ponuke, a preto mala byt'jeho ponuka vylucena zo sut aze

Zo znalosti trhu, nasich aj a konkurencnych produktov sa dommevame, ze S&T mohol do verejneho

obstaravama ponuknut  z portfoha svojich produktov Ien dve za adema, a to

AlluraClanty, Azurion 7 alebo AlluraXper FD 20/15

Am jedno z uvedenych zanadeni vsak nesplna oba vyssie uvedene parametre, a preto mala byt' ponuka S&T

vylucena

l< nasmu tvi demu uvadzame nasledovne skutocnosti a dokazy

Parameter: Automaticka vol ba hrubky filtro  v zavislosti od hrubky objektu a navolenych

parametrov

Ide o mteligentny riadiaci softver, ktory mmimalizuje davku rontgenoveho ziarema Pocas skiaskopie a

akvizfcie sa specialne medene filtre automaticky vkladaju do rontgenoveho luca v zavislosti od aktualnej

hrubky objektu, ktora sa nepretrzite prepoatava pocas vysetrema podl a rotacie C-ramien, polohy pacienta,

SID (vzdialenost  medzi detektorom a zdrojom ziarema) a nastave a geometne detektorov v roznych uhloch

Je to nevyhnutne, na nastave e optimalnej hodnoty potrebnej hrubky medenych filtrov, teda na

optimalizova e najmzsej moznej radiacnej davky pri najkvahtnejsom moznom obraze Tato Automaticka
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vol'ba hsubky filtrov v zavislosti od lirubky objektu ul ahcuje pouzivatel ovi pracu, pretoze nie je potrebne

upravovat  rucne hrubku filtrov samostatne u kazdeho pripadu, t.j v kazdej pozfcii C-ramien, polohe pacienta,

SID a nastavenie geometrie detektorov v roznych uhloch.

Vyrobca Philips, ktoreho produkt do sut aze ponuklo S&T uvadza, ze filtre sa daju ovladat  len manualne od

pacientskeho stola, to znamena, ze v pn'pade zmeny hrubky pacienta, alebo uhla projekcie (rotacie C-ramien,

polohy pacienta, SID a nastavenia geometrie detektorov v roznych uhloch) nedojde k automatickej re ulacii

filtra, t.j. ostava povodne navoleny jeden filter. Filtre sa neovladaju automaticky, ale len manualne

prostrednict om obsluhy. Vo vacsine pripadov to ma za nasledok zhorsenie k ality obrazu alebo zvysenie

radiacnej zat'aze.

Ako dokaz uvadzame verejne dostupny material spolocnosti Philips, ktory je bezne dostupny na internete

ohl'adne technologie SpectraBeam, ktory je vyuzfvanyv kazdom angiografickom zariadeni spolocnosti Philips.

Zdroj:

http://incenter.medical.philips.com/doclib/enc/fetch/2000/4504/577242/577261/577263/670329/670330/
5162433/Allura Xper 20 15 specifications 452299105911 LR.pdf%3fnodeid%3dl0935470%26vernum%3d-
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4 Dose Management

Philips interventional X-ra  systems, the Allura Xper fa ily incorporates   set of techni ues,

prog ams,  nd practi es that ensure excellent image quality, while reducing r diation exposure to

people in X-ra  environments.

Spectra Beam

The combination of SpettraBeam with the MRC-GS

0508 tube ailows increased X-ray output with b  ter

filtration of soft r diation. This reduces patient X-ray

dose for interventional X-ray applications,  hile

maintaining the same ex ellent image qualit .

Specifications

Copp r filters: 0.2.0.5, and 1.0 mm CU equivalent

The filters can be programmed via Xper settings

Three fluoros opy/cine  odes per application ca  be

selected at tableside

Xper Beam Shapin 

Xper Beam Shapin  all ws for virtual colli  tion of the

shutters and wedges on the last X-ra  ima e, eliminating

additional X-ray  ose durin  collimation ch n es.

Double shutters J we ge filters

Double wedge filter  provide outst ndin  ima e qualit 

in all projections. The wedge filters allow exceptional

exposure  nd hence excell n  image quality is maintained

(wit  minimal patient entrance X-ra  dose).

An tomical filter 

Rlters d signed to compensate for lar e absorption

differences in the object. There are special filters

for cerebral  n iography and t e optional low er

p riph r l  n io raph .

Automatic we  e positionin 

Wed e filters c n be positioned automatically accordin 

o stand positions.

X-ray indica or li ht

The Allur  Xper FD20j'15 has an integrated  X-ray On 

indicator li ht located above the LCD monitors ch t i 

learly visible fro  virtually anywhere in the roo .

1 
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Na strane 14 sa uvadza, le „Kombinacia SpectraBeam s rtg trubicou MRC-GS 0508 umoznuje zvyseny vykon

rtg ziarenia s lepsou filtraciou pre makke ziarenie. Tym sa redukuje radiacna davka pre intervencne aplikdcie

pri zachovani rovnakej kvality obrazu. Medene filtre: 0,2, 0,5 a 1,0 mm ekvivalent Cu mozu byi

naprogramovane cez Xper nastavenie pre 3 fluoros opicke/cine rezimy pre aplikdciu, ktoru je mozne zvolii'na

stole,  -teda nie automaticky, potreba manualne nastavit  na stole !

Predkladame vynatok z tohto verejne dostupneho materialu, ktory je bezne dostupny na internete v

anglickom jazyku, zlto zvyraznena je informacia zo strany 14 prelozena v texte vyssie.

Dalsi dokaz vyplyva z nasledovneho zdroja:

Zdroj: https://www.aapm.or6/pubs/reports/RPT 125.pdf
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FLUOROSCOPIC ABC/ADRC IN CARDIOVASCULAR AND ANGIOGRAPHY SYSTEMS

VII. Task Group Field Evaluation of ABC/ADRIQ

VILA. Angiography Systems Investigated

When TG-125 was established, it was intended to include most new an iography e uipment
available on the commercial market and from manuf cturers kno n to the ta k group at the
time. Due to the proprietary n ture of the control lo ic design, none of the manuf cturers were
willing to share the explicit information on the generator control (trajectory) curves being uti¬
lized in their respective  ystems. In addition, the equipment available to the task  roup members
was limited to (in alphabetical order) GE Healthcare (4 units). Philips Medical Systems (5
units), Shimadzu Medical USA (1 unit), and Siemens Medical Systems (12 units). The numbers
in the parentheses correspond to the number of ima in  s stems evaluated. All equipment inves¬
ti ated was manuf ctured within the 3-year period from 2006 to 2008.

After preliminary anal sis of the data collected, one representative system from each of the
four manufacturers was selected to be included in this report. All of the selected systems utilized
the most recent software version available at the time. The technical hardware  arameters and

information pertinent to this study are listed in Table 1. For consistency, the cardiac "coronary"
angiogram program  as  elected for the data collection and the default settin s  ere employed
with the exception of the FOV. The selection of FOV for the flat-panel imager  te ted  as based
on the de facto stan ar  ima e intensifier size of 23 cm (9 inches),  hich have been installed in
most cardiovascular an io raphy labor tories in the pa t decade. Althou h none of the systems
used for data acquisition had a  3-cm FOV selection available, the one that was closest to 23 cm
wa  chosen for the evaluation.

Althou h a wide variety of schemes for  djustment of the system operatin  conditions are
available, a practical comparison of fluoroscopic systems can be made only for a finite set of

Table I. Technical Hardware Parameters

Manufacturer GE Philips Siemens Shimadzu
Model Innova 2100 Allura Xper A iom Artis dFC BRANSIST

Spectral Shaping Filter Variable 0.1 mm Cu Variable Variable

+ 1 mm AJ

Field of V ew (cm) 20 25 22 23

Focal Spot Sizes (mm) 0.3/0.6/I.O 0.5/0.8 0.3/0.6/I.O 0.5 0.8

Default Pulse Rate (pps) IS IS IS 10

Fluorosco y Curve Label Cardio IQ Plus Fluoro Ravoure 70kVI0RAF3kW HLC H2

Fluoro Level Control Normal Dose Button II Normal Via Pro ram

Focal Length, f0 (cm) 100 100 I0S 100

Grid Ratio, r IS: 1 13:1 15:1 10:1

Line Density, N 80 70 80 44
(lineVcm)
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Spiava AAPM (American AssociaLion of Physicis s in Medicine) pracovnej skupmy 125, Radiograficky /

Fluoroskopicky podvybor, Vybor pre fyzikaine zobrazovanie, vydane Radou pre vedu ame ckej asociacie

fyzikov v medicine v |um 2012 s nazvom

„Funkcionahia a ovladame fluoroskopickeho aulomatickeho nadema jasu / aulomaticke riadema logiky

davkoveho pnkonu v modernych kardiovaskularnych a mtervencnych angiografickych systemoch 

Na strane 19 sa uvadzaju udaje o vyrobcoch, ktore hovona, ze spolocnost  Philips, ako jedmy vyrobca nema

vanabilne nastaveme spektralnych filtiov To znamena, ze pocas vysetrema v pripade zmeny hrubky pacienta,

alebo uhla projekcie (rotacie C-ramien, polohy pacienta, SID a nastavema geometrie detektorov v roznych

uhloch) nedojde k aucomatickej var labilnej regulacii filtra, t j ostava povodne navoleny jeden filter

Predkladame vyhatok z tohto verejne dostupneho matenalu, ktory je bezne dostupny na mternete v

anghckom jazyku, zvyraznena a prelozena je zvyraznena mformacia zo scrany 19 z tabul'ky mzsie

Tabullca I Technicke parametre hardveru

Model vyrobcu GE Philips Siemens Shimadzu

Innova 2100 Alllura Xper Axiom Artis dFC BRANSIST

Spektralna

tvaro acia

filtracia

variabilna 0,1 mm Cu + 1

mm Al

variabilna variabilna

Na zaklade predlozenych dokazov mame za to, ze angiograficke zanadema spolocnosti Philips nedisponuju

technologiou na splneme zakladnej poziadavky vmmimalnych medicmsko-techmckych poziadavkach pre

pozadovany parametei „Automaticka vol'ba hrubky filtrov v zavislosti od hrubky objektu a navolenych

parametrov  v zmysle sut aznych podkladov.

Parameter: E . Clona, 3. Automatrcke synchronne otacanie cion a detektora kvoli zobrazemu

vysetrovaneho objektu vzdy vertikalne na obrazovlce (u stvorovych detektorov sa nevyzaduje)

Konstrukcia hfbkovych cion angiografickych zanadeni spolocnosti Philips neumozhuje otacanie jednotlivych

cion Angiograficke zanadema ponukane vyrobcom Philips umozhuju vo frontalnej rovme len rotaciu

detektora a sm manie vo fixnej polohe 0°, + 90°,- 90°, t j neumozhuje snimame v mej rotacif detektora, ako

0°, + 90°,- 90° Angio raficke zanadema ponukane vyrobcom Philips neumoz uju automaticke synchronne

otacanie cion a detektora kvoli zobrazemu vysetrovaneho objektu vzdy vertikalne na obrazovke Tato

funkcionalita sa nevyzadovala u stvorcovych detektorov, co neplati pre angiograficke zanadema spolocnosti

Philips, nakolko v bocnej lateralnej rovme je sfce stvorcovy detektor, ale vo frontalnej rovme sa pouzi vaju len

obdlzmkove detektory Pn moznosti automatickeho synchronneho otacama cion a detektorov me je ziadne
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obmedzenie vo vysetreni pacienta, pretoze pacienta je mozne vysetrit' vl'ubovofnej polohe a v I ubovolnej

pozfcii C-ramien a rotacie detektora, pricom zobrazeny obraz na monitoroch sa znazornf hlavou bore

a nohami dolu, t.j. vzdy vertikalne a vzdy znazorneny obraz na montioroch zodpoveda realne vyclonenemu

obrazu. Uvedena funkcionalita ma medicmsky pn nos, ulahcuje vysetrujucemu lekarovi lepsie sa zorientovat 

pri zavadzanf katetrov, stentov a implantatov a znizuje radiacnu zat az pacienta a obsluhujuceho personaiu.

Ako dokaz uvadzame verejne dostupny material spolocnosti Philips

Zdroj:

http://incenter.medical.philips.eom/doclib/enc/fetch/2000/4504/577242/577261/577263/670329/670330/5
162433/Allura  per 20 15 specifications 452299105911 LR.pdf%3fnodeid%3dl0935470%26vernum%3d-2
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1 Geometry

1.1 Gantry

Rock stable gantr  design with fast and easy tab&e side

controlled operation, with full flexibilicy in appli ations

b  free positioning of the gantr , mo itor suspension and

operating modules.

The exclusive Bod Gu rd patient protection mech nism is

designed to protect the patient from unexpected contact

between the detector  nd the bo y. It uses cap citive

sensin  to determine patient ioc tion to prevent collision,

while  llowin  stand positioning  t up to 25:/se Frontal and lateral s  n Double C-arc

L-arm rotatio  Motorized and manual movement, over 180   ith snap positions at 90* -0 \ -90' to

llow  a ient access from three sides of the table

C-ar  rotation In he  -end position: 120: LAO, 185  RAO, in side position: 90c LAO,  0  RAO

C-anm rotation spee  Is up t  257sec. and SS /sec. for rotational scan

C-ar  angul tion / s eed In   ad-en  position: 90r cr nial, 90  caudal. In side  osition: 185° cr nial, 120° caudal u  to 187se 

Focal spot to iso-center Is up to 81 cm (31.9 in h)

Source Ima e Distance 89.5 - 119.5 cm (35.2 - 47.1 inch)

C-a m depth 90 c  (35.4 inch)

Rotation of t e flat de ector X er Acces  allows re- ositioning o  the flat dete tor from portrait to landsc pe within 3 sec.

Pro rammabl  positions St ndard 2  ositions

Iso-center to floor

Lon itudinal movement

Motor-driven rotation

C-arc rotation speed

Motor-drive  ngulation

Focal sp t to iso-center

Focal spot to flat detector

113.5 cm (  .7 inch)

Is motorized and manual of 300 cm (118.1 inch) at 15 cm sec. It includes auto sto s at t e park position,

cardio, neuro and lower peripheral position. Motorized or manual lon itudinal move ent for p rking

or positiorang. Au  stop in Iso-center. Two speed control to  ccurately position the bea  lon i udinally

in th  region of interest   cm se  (2.35 inch/sec) inside working area with neuro fine positionirg

12  m/se . ( .7 inch/se ) outside workin  area

- 27= RAO to 1 5°  AO (or (  LAO to  0c LAO for later l arc CN).

Is up to 8 sec.

5   ranial to 45: caudal, possible at any rot tion angle

Is up to 76.5 c  (30.1 inch)

87.5 -130.3 cm ( 4.4 - 51.3 in  ), motorized and manual movement

Optional
Automatic Position Controller Functionality for the s and is accessed throu h the Xper Module at t e patient tableside.

(APC) • This o tion includes a programmable position extension, which allows  ou up to

en efifferent stand positions per clinic l procedure

* Another feature of the APC is reference-driven positionin . This  llows you to re  ll st nd positions

by referring to the images at the reference monitors, which means that the rotation, an ul tion.

SID. an  detector orientation are restored to the ori inal settin s of the refere ce ima e.

\
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Pi ikladame preklad zlxo zvyra neneho iexiu /.o sirany 4, ktory uvadza parameter ohl'adne rotacie deteklora

vo tronlalnej rovme

Vlaslnosti frontalneho C-ramena Specifikacia

L-rameno lotacia Motonzovany a rucny pohyb v tozsahu 180°s aretacnymi

polohami 90°, -0°, -90° pie umozneme pristupu k pacien ovi

z  roch s ran stola

Rotacia plocheho detektora Xper Access umoznuje repoziciu plocheho detektora z forma u

na vysku (por ret) a na sfi ku (lanscape) za 3 sekundy

Programovatelne pozfcie Standardne 2

Uvedene cilovane parametre poukazuju na

- fixne polohy detektora 90°, -0°, -90°, bez moznosti vysetrema v mej I ubovol'nej polohe

- moznosti nastavema detektora len do formatu na vysku a na sfrku, bez moznosti mej pozfcie medzi dvomi

uvedenymi polohami

Na zaklade preukazanych dokazov mame za to, ze angiograficke zanadema spolocnosti Philips nedisponuju

technologiou na splneme zakladnej poziadavky v mimmalnych medicmsko-technickych poziadavkach pre

pozadovany parameter „Autornaticke synchronne otacame cion a deteklora kvoh zobrazeniu

vysetrovaneho objektu vz y vertikalne na obrazov e (u stvorcovych detektorov sa nevyzaduje) .

Zdorazhujeme, ze oba parametre maju pritom zasadny klmicky prfnos pre pacienta, ako aj zdravotnicky

obsluzny personal, pokial ide o rychlost , efektivitu vysetrovama, ale najma o komfort pre pacienta i personal

Mame zato, ze tato poziadavka je odovodnena a opodstatnena, a to najma s ohl'adom na planovane

umiestneme oboch zdravotmckych zanadenf na pracoviskach neurologie, kde prave dochadza k zvysenym

narokov na kvalitu vysetrema mtervencnych zakrokov

V pripade, ze nepovazujele predlozene skutocnosti za dostatocne, navrhujeme, aby si Urad pre verejne

obstaravame vyziadal odborne stanovisko alebo znalecky posudok v zmysle § 173 ods 8 ZVO

6. Posudenie v zrnysle Z O a sut aznych podkladov

V zmysle casti A Pokyny na vypracovanie ponuky sut aznych podkladov, clanku V, Otvarame

a vyhodnocovame ponuk, bod 30 3 pi s b) verejny obstaravatel' vyluci ponuku, ak ponuka nesplha

poziadavky na predmet zakazky uvedene vdokumentoch potrebnych na vypracovanie ponuky Tiez

v pismene g) sa uvadza, ze verejny obstaravatel'vyluci ponuku ak uchadzac poskytol nepiavdive mformacie

alebo skreslene mformacie
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Sut azne podklady aj v bode 30 4 u adzaju, ze ponuka uchadzafa, klora nebude spinal' poziadavky vei ejneho

obstaravalel'a bude z verejnej sut'aze vylucena

Konliolovany zaroven v casli A Sut'aznych podkladov - Pokyny na vypracovame ponuk, cast I, bod 9 uvadza,

ze sa neumoznuje predkladat  variantne riesema Ak sucast ou ponuky bude aj vanantne neseme, vanantne

rieseme nebude zaradene do vyhodnocovama a bude sa nan hladief, akoby nebolo predlozene

Podl a § 53 ods 1 ZVO, cil „Vyhodnocovanie ponuk komisiou je neverejne Komisia vyhodnoti ponuky

z hl'adiska splnema poziadaviek verejneho obstaravatel'a alebo obstaravalel'a na predmei zakazky alebo

koncesie a v pripade pochybnosti oven sprdvnost' mfoimacii a dokazov, ktorc poskyth uthadzaa, ak ide o

zakazku v oblasti obrany a bezpecnosti, komisia vyhodnoti ponuky aj z hl'adiska poziadaviek na bezpecnosf a

ochranu utajovanych skutocnostl a bezpecnosf doddvok Ak  erejny obstardvaief alebo obslardvatef

vyzadoval od uchddzacov zabezpeku, komisia posudi zlozeme zdbezpeky Ak komisia identifi uje

nezrovnalosti alebo nejasnost  v mformdcidch alebo dokazoch, ktore uchddzac poskytol, plsomne poziada o

ysvetleme  onuky a ak je to potrebne aj o predlozeme dokazov Vysvetlenlm ponuky nemoze dojst k jej

zmene Za zmenu ponuky sa nepovazuje odstrdneme zrejmych chyb v plsanl a pocltanl  

Podl'a §53 ods 5 ZVO, cit

„ Verejny obstarovatel'a obstardvatel'vyluaa ponuku, ak

a) uchddzac nezlozil zabezpeku podl'a urcenych podmienok,

b)  onuka nesplna poziadavky na predmet zakazky alebo koncesie uvedene v dokumentoch

potrebnych na vypracovame ponuky,

c) uch dzac nedorucl plsomne vysvetleme ponuky na z klade poziadavky podl a odseku 1 do

1 dvoch pracovnych d  odo dna odoslama ziadosti o vysvetleme, ak komisia neurcila dlhsiu

lehotu a komumk cia sa uskutocnuje prostrednlctvom elektro ckych prostnedkov,

2 piatich pracovnych d  odo dna dorucema ziadosti o vysvetleme, ak komisia neurcila dlhsiu

lehotu a komumkdcia sa uskutocnuje mak ako podl'a prveho bodu,

d) uchddzacom predlozene vysvetleme ponuky nie je svojim obsahom v sulade s poziadavkou podl'a

odseku 1,

e) uchddzac nedorucl plsomne odovodne e mimonadne nlzkej ponuky do piatich pracovnych d  odo

dna doruce a ziadosti, ak komisia neurcila dlhsiu lehotu,

f) uchddzacom predlozene vysvetle e mimonadne nlzkej ponuky a dokazy dostatocne neodovodhuju

nlzku uroveh cien alebo ndkladov najma s ohl'adom na skutocnostl podl'a odseku 2,

g) uch dzac poskytol nepravdive infoi m cie alebo skreslene inform  ele s podstalnym vplyvom

na vyhodnoteme ponuk,

h) uch dzac sa pokusil neoprdvnene ovplyv f postup vet ejneho obstaidvania  

Dommevame sa, ze v zmysle ustanoveni ZVO ako aj sut'aznych podkladov mal kontrolovany ponuku S & T

vylucit 
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Podl'a nasho nazoru konuolovany svoji m poslupom poiusil vsefky  akladne principy verejneho

obstaravania u edene v bode § 10 ods 2 2VO (pnnci p nedisknmmaae, pnnci'p Iransparentnosti, prindp

rovnakeho zaobchadzama, hospodarnosti a efektivnosti) Domnievarne sa, ze nevyluceme ponuky SStT z

procesu verejneho obstaiavama zasadne ovply mlo vysledok verejneho obstaravania, pretoze uspesny

uchad ac zasadnym sposobom nerespektoval poziadavky kontrolovaneho na predmet zakazky, t z na

vyrobok popisany v opise predmetu zakazky Tym doslo k porusemu prmcipov verejneho obstaiavama,

najma prmcfpu rovnakeho zaobchadzama a transparentnosti, pietoze sme boll ukrateni nezakonnym

postupom kontrolovaneho na svojich pravach

Neiespek ovame specifikacie zo sut'aznych po kladov a dodatocne aprobovanie vyrobku, ktory

nezodpoveda specifikac , a prave preto je lacnejsi, nemoze byt  pouzite ako nastroj na obchadzanie ZVO,

predstavuje popretie jeho ucelu a mampulaciu s  erejnym obstaravam'm Pri akcepto anf tohto postupu

kontmlovaneho by ponuka uchadzacov v zasade nemusela vychadzat' z techmckych poziadaviek

verejneho obstaravatel a a okrem meho by sa ponuky viacerych uchadzacov stall objektivne

neporovnatel nymi. Kritenum ceny tak s iaca akykol'vek zmysel a uchadzaci si vlastne am

pred predkladanfm ponuky nevedia urobit  obraz o potrebach a poziadavkach obstaravatel'a

na obstaiavany vyrobok, kedze me je jasne, aky odklon od tech ckych poziadaviek uvedenych

v sut aznych podkladoch bude  erejny obstaravatel' akceptovat  V pn pade pnjatia takehoto postupu me

je mozne, aby verejny obstaravatel' urobil vyber ekonomicky a vecne najvyhodnejsej ponuky, naopak

jednothvy uchadzaci podhehaju svojvoh a orientacnym uvaham verejneho obstaravatel'a.

Podl'a § 10 ods 2 ZVO verejny obstaravatel  must dodrzat' prindp rovnakeho zaobchadzama, prindp

nediskrimmacie hospodarskych subjektov, pnnci p transparentnosti, prmcfp piopoicionality a prindp

hospodarnosti a efektivnosti.

Z v ssie uvedenych ustano eni  yply a, ze ponuka vit azneho uchadzaca S&T mala byt  jednoznacne

vylucena  ereinym obstaravatel m, nakol o uspesny uchadzac vo svojej ponuke ponukol zanademe,

ktore nesplha poziadavky stanovene koncrolovanym Aj v pn'pade, ak verejny obstaravatel'vyzval tohto

uchadzaca o vysvetleme jeho ponuky,  ento uchadzac nemohol  oskytnut  dokume t, ktorym by

pteukazai splneme poziada iek stanovenych kontrolovanym Taktiez akykol'vek dokument, ktory by

vit'azny uchadzac aj na zaklade vyzvama kontrolovaneho dolozil, mame za to, ze neobsahuje pravdive

inforrnacie, pripadne skresl'uje informacie, co ma podstatny vplyv na vyhodnoteme ponuk.

Z uvedeneho je evidentne, ze kontrolovany postupoval v rozpore s ustanovemami ZVO a taketo koname

kontrolovaneho malo vplyv na v sledok verejneho obstara ania

Nakolko navrhovatel' zaroveh zvyhodml uspesneho uchadzaca tym, ze mu umozml pokracovat'

voverejnom obs aravani aj napriek skutocnos i, ze nesplnal podmienky stanovene kontrolovanym,

mame za to, ze kontrolovany porusil principy verejneho obstaravania, najma prin p rovnakeho

zaobchadzama a transparentnosti, pretoze navrhovatel' bol ukrateny nezakonnym postupom
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konttolovaneho na svojich pravach V pn pade, ak by kontrolovany  oscupoval riadne vzmysle

zakonnych ustanoveni ZVO, nedoslo by k znevyhodnemu navrhovatel a, pncorn vysledok verejneho

obstaravama by bol odiisny, akyje v sucas osii Konti olovany postupoval v rozpore s ustanovemami ZVO

a taketo koname kontrolovaneho malo vplyv na vysledok verejneho obstaravama

Domnievame sa, ze nedoslaiky ma aj oznamei e vysiedku vyhodnolema ponuk.

Podl'a § 55 ods 2 ZVO  cit „Verejny obscaravatel' a obstardvatel' su povinni po vyhodnoteni ponuk,

po skonceni postupu podl a odseku 1 a po odoslanl v etkych ozndmeni o vyluceni uchddzaca, zdujemcu

alebo ucaslm ka bezodkladne plsomne ozndmit' vsetkym uchddzacom, ktorych ponuky sa vyhodnocovah,

vysledok vyhodnotenia ponuk, viaiane poradia uchadzacov a sucasne uverejnit  mformdciu o vysiedku

vyhodnoten/a ponuk a poradie uchadzacov   profile Uspesnemu uchadzacov/ alebo uchddzacom

ozndmia, ze jeho ponuku alebo ponuky pnjlmaju Neuspesnemu uchadzacov/ ozn mia, ze neuspel

a dovody nepnjatia jeho ponuky Neuspesnemu uchadzacov/ v mformdc  o vysiedku vyhodnotenia ponuk

uvedu aj idenhfik ciu uspesneho uch dzaca alebo uchadzacov, mformdau o charaktenstikdch

a vyhodach pnjatej ponulry alebo ponuk a leholu, v kto/ej maze byi dorucen  n m/etka Datum

odoslan/a mform cie o vysiedku vyhodnotenia ponuk preukazuju verejny obstar vatel a obstar vatel'. 

V oznamenf o  ysiedku vyhodnotenia ponuk nepostacuje iba uviesf konkretny vysledok vyhodnotenia

a poradie uchadzacov, ale aj mformacm o chaiakteristikach a vyhodach pnjatej ponuky Navrhovatel ma

za to, ze uvedenim mformacie, ze prijata ponuka obdrzala najvyssi pocet bodov a umiestmla sa na prvom

mieste absolutne me je spinena zakonna poziadavka, nakol ko kontrolo any iba konstatuje zrejme

mformacie (t j ze v/taznym uchadzacom p  takto zvolenych kntenach je ten, kto dosiahne najvyssi

pocet bodov) a ziadnym sposobom neuvadza, ake charaktei istiky a ake vyhody ma prijata ponuka

Uvedenym konanim kontrolovany odobera moznost  navrhovatel ovi nalezite sa bramt' voci vysledkom

vyhodnotenia ponuk Taketo nedostatocne ozname e  ysledkov vyhodnotenia ponuk sposobuje taktiez

nejasnost , nepreskumatel'nost  a netransparentnost  vo vybere uspesneho uchadzaca, a teda porusuje

zakladne prmcipy verejneho obstaravama, a to hlavne  rincip transpatentnosti a nediskrimmacie.

7. Navrh na rozhodnutie o namietkach

Vzhl'adom na vyssie uvedene skutocnosti doslo k porusemu ustanoveni ZVO a k ujme na nasich pravach

a pravom chranenych zaujmoch Navrhujeme, aby Urad pre verejne obstaravame vydal rozhodnutie,

ktorym

nanadi odstranit' protipravny Slav, a teda nariadi, aby kontrolovany zrusil vysledok vyhodnotenia

ponu  oznameny dha 17.12.2018, opatovne vykonal vyhodnotenie predlozenych  onuk, na zaklade

vysiedku vyhodnotenia vylucil ponuku S & f a pokracoval vo verejnej sut'azi vyberorn d alsieho

uspesneho uchadzaca v poradf podl a vysledkov realizovanej elektronickej aukcie.
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Na zaklade uvedeneho opatovne navrhujeme, aby urad rozhodol tak, ako je uvedene vyssie.

7. Podpis navrhovatel'a alebo osoby opravnenej konat  za navrhovatel a

V Bratislave, dna MLSSM

Siemens He fthcare s.r.o.

Ing. VladimVSolfk
na zaklade  lnej mod
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