
Legenda :
      - vývod z káblového kanála v podlahe - otvor bez veka
V prechode káblového kanála medzi miestnosťami je potrebné spraviť v podlahe prieraz cez stenu
1,4,5,6 - vývod z káblového kanála v podlahe 200/100 mm pre komponekty litotriptora
HRT - vývod z káblového kanála 150/100 mm pre prívod káblov do HRT

Dodávka stavby :
15-98 - káblový kanál v podlahe, šírka 100 resp. 200 mm, čistá hĺbka kanála 100 mm (min. 80 mm) so

snímateľným krytom, v čase montáže otvorený. Kryt spravte tak, aby ho bolo možné po
zakáblovaní zaskrutkovať do bočného lemu kanála

15-98 - káblový kanál v podlahe, v uvedenej dĺžke 210 cm so zavareným krytom

Záťaž na podlahu :
- celková hmotnosť litotriptora vrátane hmotnosti pacienta: 1600 kg (inštalovaný na montážnom ráme)
Podlahu pod modulom litotriptora a pacientskym stolom v prípade podlahy spevnite - posúdi statik.
Kóty sú udané v mm od čistých stien, alebo podláh.
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prechod káblového
kanála v podlahe
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POZN.
VŠETKY ROZMERY PRED ZAČATÍM REALIZAČNÝCH PRÁC JE POTREBNÉ PREMERAŤ PRIAMO NA STAVBE !
ZÁSADNÉ ROZDIELY V ROZMEROCH, NEJASNOSTI V KONŠTRUKCIÁCH A V POUŽITÝCH MATERIÁLOCH
KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM.
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PÔDORYS  - ÚPRAVY V PODLAHE

REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV PRE INŠTALÁCIU ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA LITOTRIPTORA
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HOSPING spol. s r.o
Bajkalská 29F

821 05 Bratislava
tel. 02/43427653, 0905 424 914

mail : hlavata@hosping.sk

15-98

OCEĽOVÝ PLECH HR. 5 MM

SAMOREZNÁ SKRUTKA M 6x20 MM
OCEĽOVÝ PÁS 12/7 MM

PODLAHOVINA HR. 2 MM

PRACŇA 30/3/100 MM á 600MM

OCEĽOVÝ PLECH HR. 3 MM

ANTISTATICKÁ PODLAHOVINA

PODKLADNÝ BETÓN

15-98 KÁBLOVÝ KANÁL V PODLAHE

PRUŽNÁ PODLOŽKA

podlaha pod litotriptorom a
stolom musí byť pevná a rovná

15-98

15-98

15
-98

15
-98

15
-98

1

45

6

v uvedenom úseku na dĺžke 210 cm
bude káblový kanál so zavareným
krytom, kvôli častému prechodu po

kanáli
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15-98

inštalačná platňa litotriptora


