
Schéma zapojenia litotriptora
Projektant elektroinštalácie musí navrhnúť schému rozvádzača HRT tak, aby zodpovedal normám,

musí doň zapracovať požiadavky RTG na signalizačné svetlá, núdzové vypínače a pod.
Tento návrh výrobcu je len orientačný.
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