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Otázka č.18: („Špecifikácia predmetu zákazky časť.8“ ) 

Verejný obstarávateľ v prílohe č. 7 SP pre časť č.8 Položka č. 2 Mobilný systémový operačný stôl pre chirurgické výkony v bode 2.25 

požaduje „Dĺžka hlavnej dosky bez ostatných dielov max. 690 mm“  

Otázka: Bude verejný obstarávateľ akceptovať väčšiu dĺžku základnej dosky stola napr.832 mm?  

Odôvodnenie: Uvedený parameter je nezmyselný s dôvodu, že na základnej doske stola nie je možné vykonávať žiadnu operáciu 

pretože doska je krátka. Na to aby ste vyskladali operačný stôl potrebujete ostatné komponenty, horný chrbtový segment, nožné 

dosky, hlavový segment. Takže parameter „dĺžka jednodielnej základnej operačnej dosky“ ( teda sedacia časť) je nelogická a 

nezmyselná a nie je podstatné akú má hodnotu, pretože sa na nej nedá operovať. 

 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Verejný obstarávateľ neakceptuje návrh záujemcu a trvá na pôvodnom parametri „Dĺžka hlavnej dosky bez ostatných dielov max. 
690 mm“, nakoľko dĺžka základnej dosky je dôležitý parameter pri polohovaní pacientov, hlavne pediatrických ako aj s nižšou telesnom 
výškou v geriatrickom veku, kde by dlhšia základná doska mohla zabrániť správnemu polohovaniu, resp. bolo by potrebné 
komplikovanejšie zostavenie prídavných dielov alebo použitie dodatočných podpier na dosiahnutie požadovanej polohy.  

Kratšia základná doska umožňuje vyššiu flexibilitu nastavení polôh pacienta, t.j. doska stola sa dá ľahšie vyskladať pre pacientov 
rôznej výšky. Pre príklad: pacient s výškou 155 cm má iné potreby pri polohovaní chrbta ako pacient s výškou 185 cm. Tu môže nastať 
situácia, že nižšieho pacienta musia posúvať do neštandardnej polohy, aby ho vedeli nastaviť pre polohu flex/reflex. U vyššieho 
pacienta je to jednoduchšie, nakoľko hlavná doska sa dá zväčšiť/ predĺžiť o ďalšie diely, ale dlhú dosku skrátiť nie je možné.  
 

 

Verejný obstarávateľ bezodkladne zabezpečí aktualizáciu príslušných súťažných podkladov a zabezpečí ich zverejnenie v systéme 

JOSEPHINE. 
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